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图1. 甲霜灵的两种
对映体的结构。星
号代表手性中心。

[ 应用纪要 ]

与正相分离相比，提高了对映体和

非对映体的分离度，缩短了分析时

间，实现了更高的样品通量并减少

了溶剂消耗。

对农药制剂中对映体和/或非对映体

比率进行可靠且可重现的测量，确

保准确测定出正确的应用比率。

农用化学品可降低农作物损失，获取高质量食品并实现充足供应1。

农用化学品制造业的生产目的是使用最少量的农药达到最有效的结

果。据估计，现今市场上30%的农药具有光学异构体，并且有报道指

出，在中国使用的农药超过40%为手性农药2,3。这些手性农药生化反

应通常显示立体选择性或对映选择性，可能某种对映体对目标物种

展现预期效应，而另一种对映体则效应较弱甚至完全无效。活性较

弱的对映体可能不足以促进制剂的效能，但它可能对非靶标物种产

生对映选择性的毒性作用。手性农药通常会配制成外消旋混合物或

单一的生物活性异构体。为了确保正确的活性农药施用率，必须使

用手性分离方法准确测定杀虫剂中立体异构体4,5。但由于立体异构体

分离困难，手性化合物研究一直面临着严峻的挑战。应用最为广泛

的分析技术是基于手性固定相的高效液相色谱(HPLC)分离3,6。超临界

流体色谱(SFC)与常规HPLC相比具有许多优势，被认为是一种有效的

手性分离技术7,8。利用超临界流体的特性可实现高效分离并缩短分析

时间。合相色谱是以超临界CO2作为主要流动相、与液相色谱具有正

交选择性的一种补充性分离技术。

http://www.waters.com/waters/zh_CN/ACQUITY-UPC2-System/nav.htm?cid=134658367&locale=zh_CN
http://www.waters.com/waters/zh_CN/ACQUITY-UPLC-PDA-Detector/nav.htm?cid=514225
http://www.waters.com/waters/zh_CN/Empower-3-Chromatography-Data-Software/nav.htm?cid=10190669
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实验

样品制备

对农药样品(制剂1和制剂2)进行称重，

分别用一定体积的己烷、二氯甲烷和

乙酸乙酯进行萃取考察。所得混合物

超声处理后，使用0.2 µm PVDF微孔滤膜

过滤至样品瓶中，待分析。标准品溶

液使用与样品相同稀释溶剂进行配制。

UPC  条件2

系统：  ACQUITY UPC2TM，配备

  PDA检测器

数据管理： Empower 3软件

 

 

甲霜灵-M

分离模式： 梯度

色谱柱： CHIRALPAK IA-3
  4.6 x 150 mm, 3 µm
共溶剂： 2-丙醇

ABPR：  2000 psi/138 bar
流速：     4.0 mL/min
UV检测波长： 215 nm
柱温：     55 ˚C
进样体积： 2 µL

 

S-异丙甲草胺

分离模式： 梯度

色谱柱： CHIRALPAK IA-3
   4.6 x 150 mm, 3 µm
共溶剂： 2-丙醇

ABPR：  2000 psi/138 bar
流速：  2.5 mL/min
UV检测波长：    220 nm 
柱温：    35 ˚C
进样体积： 2 µL

 

 

结果与讨论
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图2. 异丙甲草胺的四种立体异构体的结构。星号代表手性中心。  
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本应用纪要介绍了甲霜灵-M(苯基酰胺类杀菌剂)和S-异丙甲草胺(乙

酰苯胺类除草剂)两种农药的对映体和/或非对映体，及其在水基配

方杀虫剂中的分离与分析。甲霜灵(图1)具有一个手性中心，其生物

活性形式是R对映体9。异丙甲草胺(图2)具有两个手性中心，95%的

除草活性来自S对映体10,11。采用Waters® ACQUITY UPC2系统进行分离。

使用农药标准品进行方法开发，首先采用通用梯度条件考察不同色

谱柱和共溶剂影响。由于超高效合相色谱技术大大缩短分析时间，

使得这一筛选步骤可快速完成。然后对共溶剂和色谱柱组合进行优

化，使每种化合物实现最佳分离。手性分离的选择性随不同的温度、

压力和流速而显著改变12。图3和图4显示了甲霜灵-M和S-异丙甲草胺

标准品的最优分离结果。
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图3. 甲霜灵-M标准品的S和R对映体经梯度洗脱得到的215 nm处ACQUITY UPC2/UV色谱图。

图4. S-异丙甲草胺标准品的对映体经梯度洗脱得到的220 nm处ACQUITY UPC2/UV色谱图。
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图4所示色谱图中的相对峰面积表明，异丙甲草胺的对映体分别为峰1、2(S)和3、4(R)。 
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使用配有UV检测器的超高效合相色谱(UPC2)对制剂中的手性农药进行对映体分离与分析
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图5. 制剂1在215 nm处的ACQUITY UPC2/UV色谱图。分别将己烷、二氯甲烷和乙酸乙酯作为制剂中甲霜灵-M的
萃取溶剂进行评估。

图6. 制剂2在220 nm处的ACQUITY UPC2/UV色谱图。分别将己烷、二氯甲烷和乙酸乙酯作为制剂中S-异丙甲草胺
的萃取溶剂进行评估。
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[ 应用纪要 ]

使用配有UV检测器的超高效合相色谱(UPC2)对制剂中的手性农药进行对映体分离与分析

杀虫剂样品是水基农药，需要进行溶剂萃取，分别对己烷、二氯甲烷和乙酸乙酯三种溶剂

进行评估。己烷对两种制剂中极性较弱的组分选择性更强(图5和6)，因而将其用于进一步

萃取。此次分析的目标是分离立体异构体，可靠且可重现地测定对映体/非对映体的比率。
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图7. 制剂1中215 nm处S和R甲霜灵梯度洗脱ACQUITY UPC2/UV色谱图。

[ 应用纪要 ]

使用配有UV检测器的超高效合相色谱(UPC2)对制剂中的手性农药进行对映体分离与分析

经优化的UPC2方法可增加样品通量，并提高对映体和非对映体的分离度。对于甲霜灵-M(图7)，两种对映体均

在1 min内洗脱，分离度(Rs)为2.47。在2009年发表的一篇文献对手性农药的对映选择性分离进行了全面研究，

其中报道了一种采用己烷/乙醇(60/40)进行甲霜灵对映体分离的正相等度方法6,13，在5 min内洗脱的两种对映体

的Rs为1.94。

异丙甲草胺的四种立体异构体在4.5 min内洗脱(图8)，峰1和2之间的Rs为2.31；峰2和3之间的Rs为1.85；峰3和4

之间的Rs为1.48。2009年发表的文章中，采用己烷/二乙醚(91/9) 为洗脱液的正相分离技术可实现异丙甲草胺标

准品不同立体异构体的基线分离。该文献中的一张图片显示，所有四种立体异构体均在20到30 min之间洗脱5,6。

在两种UPC2方法中，甲霜灵-M和S-异丙甲草胺的立体异构体均与其它制剂组分充分分离，从而实现准确且可重

现的对映体比率测定。两种甲霜灵-M对映体100次以上进样的峰面积百分比显示，R-甲霜灵RSD%为0.02，而低浓

度S-甲霜灵为0.85(数据未显示)。
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图8. 制剂2中异丙甲草胺立体异构体220 nm处梯度洗脱ACQUITY UPC2/UV色谱图。
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图9. S和R-甲霜灵的平均峰面积(n=6)和RSD%对比。

[ 应用纪要 ]

使用配有UV检测器的超高效合相色谱(UPC2)对制剂中的手性农药进行对映体分离与分析

每个化合物所有立体异构体的保留时间、峰面积、峰面积%和峰高重现性数据(n=6)的RSD%

均低于或等于1.34。柱形图(图9)显示出S和R-甲霜灵对映体六次进样的平均峰面积和RSD%。

虽然低浓度S-甲霜灵和活性R-甲霜灵的峰面积之间存在相对差，但其RSD%相当。
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图10. S-异丙甲草胺不同立体异构体的平均峰面积和RSD%对比。
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图10显示了异丙甲草胺四种立体异构体的平均峰面积(n=6)和RSD%(范围在0.55到1.34之间)。 

[ 应用纪要 ]

使用配有UV检测器的超高效合相色谱(UPC2)对制剂中的手性农药进行对映体分离与分析
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采用UPC2可以实现高效分离，从而显著提高样品通量。

本文介绍的方法使用超临界CO2作为主要流动相，并使

用2-丙醇作为共溶剂。

本应用纪要展示了采用UPC2对水基配方中两种农药进行

手性分析。利用UPC2方法精确测定了制剂中的对映体和/

非对映体组成，这种方法比文献报道过的传统正相方法

速度更快，可以实现更高的样品通量6。由于这种方法

缩短了分析时间，因而开发具有可接受分离度的手性分

离所需的时间也缩短了。峰面积、峰高、峰面积百分比

和相对保留时间的RSD%与采用超高效液相色谱(UPLC®)

/UV分析所得的RSD%相当。此外，对于类似传统正相手

性分离中使用的大量具有潜在危险溶剂的需求降低，从

而减少了废液的处理成本。

此前，由于难以在短时间内实现分离，使得对手性农药

的研究困难重重。ACQUITY UPC2系统能提供更快速的分析

方法解决手性化合物分离难题，从而克服了这一挑战，

通过更迅速地获得有关立体选择性行为的关键信息而提

高实验室工作效率。


