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应用优势

■

■

■

■

采用ACQUITY® QDa®检测器，可以很

容易地直接分析无发色团化合物

凭借ACQUITY QDa检测器，可实现

准确的组分鉴定

无需进行复杂耗时的衍生化步骤

与现有UPLC系统和方法完美兼容

简介

应用ACQUITY QDa质谱检测器定量分析药片制剂中
无发色团盐酸美金刚的优势
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[ 应用纪要 ]

无紫外发色团或紫外吸光系数低的化合物通常难以进行分析。由于

这些化合物无法直接通过UV进行检测，因此必须依赖替代方法对其

进行鉴定与测定。组分鉴别的正确性对于所有药品来说都十分重要，

这个环节的失败可能使药品的安全性、功效或以上二者均大打折扣。

对于紫外吸收极低或无紫外吸收的组分，通常需要对样品进行柱前

或柱后衍生，以便进行紫外检测。而对于无发色团的药物化合物盐

酸美金刚，可在文献中查到若干种在制剂中对其进行定量测定的方

法。药物制剂中盐酸美金刚的测定方法鲜有报道，包括凭借柱前衍

生技术进行紫外检测的HPLC法1,2以及GC-FID法3,4。虽然这些方法高效

而且灵敏，但都不是质量控制实验室进行常规检测的理想之选。这

些方法都需要复杂繁琐的柱前衍生步骤或额外的仪器分析步骤(如

气相色谱分析)。由于缺乏简便直观的检测方法，所以极易带入额

外不确定的可变因素。这些方法通常还需要额外的方法开发时间、

耐受性测试、用户培训及监控，用以提高分析的质量。而与此相比，

质谱检测则能够快速、准确地测定无发色团化合物，且无需复杂的

样品处理步骤。

在本应用纪要中，我们介绍了ACQUITY QDa模块的应用，将这一小巧

稳定且简单易用的质谱检测器用于定量分析无发色团的盐酸美金刚

(一种常用于治疗阿尔茨海默氏症引起的智力衰退的药物)。在此，

我们将UPLC方法与ACQUITY QDa检测器联用，对药片制剂中的盐酸美

金刚进行定量测定。我们将展示进行常规分析时质谱检测的系统适

用性、方法线性和特异性。

总体而言，质谱检测可快速鉴定和分析无发色团化合物，并能提供

准确可靠的结果。因此，质谱检测为UV技术提供了补充，适用于QC
实验室中的常规检测。
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UPLC方法条件

LC系统： ACQUITY UPLC H-Class

色谱柱： ACQUITY UPLC CORTECS®

  C18+，2.1 x 50 mm，1.6 µm

柱温：  45 °C

流速：  0.6 mL/min

进样体积： 1.0 µL

溶剂A： 125 mM甲酸的水溶液

溶剂B：  水

溶剂C：  乙腈

分离：  梯度

 

 步骤 时间 溶剂 A  溶剂 B  溶剂 C  曲线

  (min) (%) (%) (%)

 1 Initial 10.0 85.0 5.0 Initial 

 2 2.5 10.0 42.5 47.5 6 

 3 2.6 10.0 0.0 90.0 6 

 4 3.1 10.0 0.0 90.0 6 

 5 3.2 10.0 85.0 5.0 6 

 6 5.0 10.0 85.0 5.0 6

清除/样品清洗： 50:50水/甲醇

密封清洗液：  90:10水/乙腈

UV检测器：  ACQUITY UPLC PDA：

   210 – 400 nm

   (在210 nm下检测)

 

MS方法条件

质谱检测器： ACQUITY QDa

  (扩展性能泵)

电离模式： ESI+

质谱采集范围： 100 – 300 Da

单离子记录： 180.2 Da

采样速率： 10点/秒

毛细管电压： 0.8 kV

锥孔电压： 15 V

探头温度： 600 °C

数据：  棒状图

系统控制、 

数据采集 

和分析： Empower 3 FR2 CDS软件

  

实验

[ 应用纪要 ]
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溶液制备

标准溶液

结果与讨论

MMeemmaannttiinnee  HHCCll  
•C12H21N•HCl  
•单一同位素质量数：  
215.14 Da 
179.17 Da free base 

 

图1. 盐酸美金刚的化学信息与结构。  

图2. 分别采用配备PDA和ACQUITY QDa检测器的
ACQUITY UPLC H-Class系统采集的盐酸美金刚的
UV和MS谱图数据。
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盐酸美金刚储备液以甲醇制备，浓度为1.0 mg/mL。然后使用标准稀释液(10:90甲醇/水)将储

备液稀释至0.005 mg/mL的工作浓度。使用标准稀释液(10:90甲醇/水)稀释工作标准溶液，制

成线性标准品。将线性标准品制备为以下浓度：0.05、0.10、0.15、0.25、0.50、0.75和1.00 
µg/mL。

药片制剂样品溶液

将含有10 mg盐酸美金刚的药片制剂溶于50:50 0.1 N HCl/乙醇中，*制成浓度为1.0 mg/mL的样

品储备液。对溶液进行超声处理，并在3500 rpm下离心30分钟。最终溶液采用0.2 µm GHP膜
注射式过滤器进行过滤，*并用样品稀释液(0.1 N HCl)稀释至0.75 �g/mL的工作浓度。

*本应用纪要中测试并使用的最终方法、其它溶出和过滤条件。

盐酸美金刚为三环胺类，缺少紫外检测必需的发色团(图1)。因此不能通过UV直接进行检

测。但是它易于电离，可在ACQUITY QDa检测器中产生稳定的质谱信号。图2显示了若干种检

测器信号。不出所料，浓度为1 µg/mL的美金刚在210 nm处的紫外信号未显示出可识别的峰

(图2a)。

盐酸美金刚
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系统适应性

根据USP通用章节<621>“色谱”5中定义的规范，考察重复五次进样1 µg/mL标准品的重现性(图3)，

以此验证UPLC方法的性能。通过处理180.2 Da的SIR数据可获得UPLC的系统适应性结果，如图4所示。

保留时间和峰面积的重复性均很好地保持在USP规定的2% RSD以内。
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图3. 盐酸美金刚标准品五次重复进样的叠加谱图(采用180.2 Da的SIR数据)。

图4.标准溶液五次重复进样所得的系统适应性结果(采用180.2 Da的SIR数据)。

[ 应用纪要 ]

应用ACQUITY QDa质谱检测定量分析无发色团盐酸美金刚的优势



5

图5. 盐酸美金刚检测方法的线性。
使用180.2 Da的SIR数据进行数据处理。

[ 应用纪要 ]
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线性

采用0.05 �g/mL至1.0 �g/mL之间的七个浓度评估盐酸美金刚质谱检测方法的线性。

使用本方法时盐酸美金刚峰面积与浓度之间的线性相关性良好，相关系数(R2)≥0.998(图5)。

此外，计算出的x值或浓度的偏差小于7.0%(图6)。

图6. 使用180.2 Da的SIR
数据进行数据处理得出
的校准曲线。测量结果
的偏差百分比小于7.0%。
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表1. 为开发盐酸美金刚药片制剂分析的样品制备步骤进行的稀释剂研究。

表2. 为开发盐酸美金刚药片制剂的样品制备步骤进行的注射式过滤器研究。

片剂制备组 储备液稀释剂 工作溶液稀释剂 回收率%

1 H2O 90:10 H2O/甲醇 67.0

2 0.01 M H3PO4 0.01 M H3PO4 89.4

3 0.05 M H3PO4 0.05 M H3PO4 91.9

4 0.1 M H3PO4 0.1 M H3PO4 91.9

5 0.1 N HCl 0.1 N HCl 90.1

6 50:50 0.05 M H3PO4/乙醇 0.05 M H3PO4 93.7

7 50:50 0.1 N HCl/乙醇 0.1 N HCl 99.9

注射式过滤器 沃特世部件号 储备液稀释剂 工作溶液稀释剂 回收率%

未过滤 N/A 50:50 0.1N HCl/乙醇 0.1N HCl 94.5

GHP WAT200562 50:50 0.1N HCl/乙醇 0.1N HCl 99.8

尼龙 WAT097962 50:50 0.1N HCl/乙醇 0.1N HCl 93.3

PVDF WAT200804 50:50 0.1N HCl/乙醇 0.1N HCl 98.1
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样品分析

接下来将UPLC/MS方法用于分析市售盐酸美金刚药片制剂，以证明该方法用于常规分析的

特异性。为开发出用于药片制剂的样品制备步骤，我们考虑了多种稀释剂与过滤器，目

的是为了达到USP专论中定义的盐酸美金刚药片制剂回收率的可接受标准4。根据该专论

中的规定，“盐酸美金刚片中包含的盐酸美金刚应相当于不低于(NLT)盐酸美金刚(C12H21N 

• HCl)标示量的90.0%且不超过(NMT)标示量的110.0%。”

研究过程中所测定的样品稀释剂如表1所示。分别使用列出的所有稀释剂溶解片剂制备

成样品溶液，然后对储备液进行超声和离心。在稀释至工作浓度之前使用0.2 µm GHP注射

式过滤器对储备液进行过滤。数据显示，使用含50:50 0.1 N HCl/乙醇稀释剂制备出的样品

得到的盐酸美金刚回收率最高，为99.9%。

除稀释剂外，还评估了不同类型过滤器对回收率的影响。样品溶液中存在的微粒或不溶

性物质可能会对色谱分析产生干扰，或表现出较差的回收率。通过样品过滤步骤清除微

粒则通常能够改善回收率。将使用三种不同滤膜的所得回收率与不使用滤膜的回收率

(对照)进行比较，得出了研究结果(表2)。使用三种0.2 µm的注射式过滤器过滤由50:50 

0.1 N HCl/乙醇制备的样品储备液。如表2所示，使用GHP膜注射器进行过滤可最有效地回

收药片制剂中的盐酸美金刚。未过滤样品溶液的化合物回收率显著低于经GHP过滤器过

滤的溶液的回收率。这些结果表明，过滤步骤和谨慎选择过滤器类型对于最大程度提高

回收率是必不可少的。
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分析样品时，分别检测了三个单独的片剂制备样品以进行盐酸美金刚分析。

图7展示了使用ACQUITY QDa检测器所得的样品稀释剂和片剂样品溶液的色谱

数据的一个示例(采用180.2 Da的SIR数据)。三个制备样品中盐酸美金刚的

平均回收率百分比介于96.0至100.1%之间(图8)，能够达到USP专论中定义

的盐酸美金刚药片制剂回收率90.0–100.0%的可接受标准。
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图7. 药片制剂样品溶液的盐酸美金刚分析结果(采用180.2 Da的SIR数据)。

图8. 药片制剂样品中盐酸美金刚的
回收率百分比(采用180.2 Da的SIR数据)。
USP专论中指定的盐酸美金刚药片制剂
回收率%可接受标准为90.0–100.0%。

药片制剂样品
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采用ACQUITY QDa检测器进行的质谱检测能够实现无发色团

盐酸美金刚的检测和定量测定。由质谱数据计算得出的

系统适应性和方法线性良好。针对药片制剂的分析，开

发出了用于盐酸美金刚定量测定的非衍生化样品制备步

骤，无需在分析之前执行复杂繁琐的柱前衍生方案。SIR
的使用实现了对目标质量数的选择，减少了制剂样品分

析过程中的干扰。

总体上来说，ACQUITY QDa质谱检测器是一种稳定、易用、

正交于UV检测器的检测技术。它可以提供准确可靠的结

果，使此项技术成为QC实验室中常规检测的理想之选。


