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简介

高分辨率质谱（HRMS）已在药物研发机构中获得了广泛应用。在药物

化学、药物代谢和药代动力学以及杂质鉴定中，HRMS的使用对定性筛

查和结构确认产生了革命性影响。虽然三重四极杆质谱仪（MS）仍是

定量分析的黄金标准，但是随着HRMS技术的发展，其 选择性、动态范

围、线性、灵敏度等有了很大的提升，从而提高了HRMS在定量分析中

的应用。在复杂基质干扰物存在的情况下，三重四极杆MS方法将面临

极大挑战，而有着与之显著不同的特性的HRMS数据采集则能够达到出

色的选择性和灵敏度，从而成功实现定量分析。

最近，针对定量分析，沃特世（Waters®）在SYNAPT G2-S HDMS®和Xevo® 

G2-XS系统上推出了新的Target Enhancement数据采集模式Tof-MRM。在这种

模式下，四极杆选择母离子，并有选择性地在碰撞室中进行碎裂。然

后，Tof可选择性的增加目标碎片的占空比，提高了响应和选择性1。采

用Tof-MRM采集模式后，HRMS平台定量分析的选择性和灵敏度可大幅提

升，从而提高HRMS定量分析性能。

本研究采用SYNAPT G2-S仪器，测定并比较了以下三种数据采集模式的

定量属性（检测限（LOD）、定量限（LOQ）和线性动态范围）：全扫描

MS、MSE和Tof-MRM。

应用优势

 ■ 针对性定量模式可用于常规定量分析

 ■ 操作简单，可在Tof平台上实现类似三重

四极杆的工作流程

 ■ 高选择性和高灵敏度的采集模式

 ■ 与全扫描和定量/定性操作模式互补

 ■ 文件小型，适用于常规定量分析

沃特世解决方案

ACQUITY UPLC® I-Class系统

SYNAPT® G2-S HDMS高分辨质谱仪

ACQUITY UPLC 1.7 µm

BEH Technology™ C18色谱柱

Masslynx®和TargetLynx™软件
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液相色谱条件

LC系统： ACQUITY UPLC I-Class

色谱柱： ACQUITY BEH C18

 2.1×50 mm，1.7 µm

柱温： 60 ℃

样品温度： 10 ℃

进样体积： 5 µL

流速： 0.6 mL/min

流动相A： 0.1%甲酸水溶液

流动相B： 0.1%甲酸的乙腈/甲醇

 （90%/10%）溶液

梯度： 流动相B在4 min内从2%

 增加至60%，在1 min内

 从60%增加至95%，在95%

 保持1 min后恢复到初

 始条件。总运行时间为

 7 min。

MS条件

MS系统： SYNAPT G2-S HDMS

电离模式： ESI+，分辨率模式

 （〉20,000 FWHM）

采集范围： 50-1000 m/z

毛细管电压： 1 kV

锥孔电压： 30 V

离子源温度： 120 ℃

脱溶剂气温度： 500 ℃

锥孔气流速： 20 L/h

脱溶剂气流速： 800 L/h

扫描时间： 0.2 s

实验

MS设置： 母离子质量数

MSE 碰撞能量

（C E）设置： 低CE，2.0 eV；高CE，

 从10增至30 eV

Tof-MRM设置： 母离子质量数（参见“结

 果与讨论”部分了解详

 细信息）

实验
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图1. 本研究中使用的化合物的结构。

样品描述

样品用3倍乙腈沉淀后，离心后，将上清液用H2O按1:1比例稀释。将被测化合物（阿普唑仑、维拉

帕米、氯吡格雷、丁螺环酮）用上述稀释液配制成100 ng/mL，并梯度稀释，得到100 ng/mL至1 pg/mL

的浓度。

方法条件

使用Waters ACQUITY UPLC I-Class SYNAPT G2-S QTof系统上进行LC/MS分析实验。使用沃特世的MassLynx进

行数据采集，并使用TargetLynx进行数据处理。

结果与讨论

使用ACQUITY UPLC I-Class SYNAPT G2-S HDMS对四种化合物（阿普唑仑、维拉帕米、氯吡格雷、丁

螺环酮，如图1所示）进行定量分析。通过电喷雾正离子模式和以下三种采集模式采集数据：

MS、MSE和Tof-MRM（分辨率模式）。MS模式在宽质量数范围内采集数据。MSE模式通过快速低CE

和高CE扫描来采集母离子和离子的采集数据。这种低能和高能快速切换的数据采集方式可获得

全部目标化合物以及碎片离子的质谱信息，可进行结构分析。因此，MSE方法常被用于定量/定

性同时进行的工作流程。为了实现针对性的定量分析，使用Tof-MRM模式和Target Enhancement采集

数据。在Tof-MRM模式下，在四极杆（MSMS）中选择母离子，然后通过仪器的Target Enhancement功

能可增加目标离子的灵敏度。Tof-MRM可用于完整离子（母离子 > 母离子，未使用CE）或碎片离

子（母离子 > 碎片离子，使用CE）的采集。与传统全扫描模式相比，Tof-MRM大大增强了定量分

析的灵敏度和选择性。图2显示了SYNAPT G2-S上Target Enhancement数据采集模式的示意图。

阿普唑仑 丁螺环酮

氯吡格雷 维拉帕米
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在本研究中，三种数据采集模式均采用相同的液相色谱条件、锥孔电压、离子源设置、数据采

集速度和相同的数据处理参数（数据平滑和积分），使用通用的LC和MS条件。

图3显示了每种化合物的提取离子流图，以24 pg/mL的样品为例，比较了三种数据采集模式。图4

显示了测量的峰面积，在24 pg/mL的低浓度和100 pg/mL的中等浓度下比较了不同的采集模式。由

图可以看出，Tof-MRM的响应比其它两种采集数据的扫描模式高2–8倍。MS和MSE模式的响应处于

相当的数量级。图5示给出了丁螺环酮的全扫描MS和Tof-MRM扫描模式之间的质谱数据的差异。

与MS全扫描数据相比，Tof-MRM质谱表现出更高的信号强度和更低的基线噪音，从而提高了灵敏

度和选择性。通过四种化合物的代表性样品测量了Tof-MRM采集模式的峰数据点：以49 pg/mL作为

低浓度的代表，12,500 pg/mL作为高浓度的代表。包含13-19个点的所有色谱峰（基线到基线）表

明，Tof-MRM与UPLC色谱联用时的采样速度足以完成定量分析。

图3. 使用MS、MSE和Tof-MRM数据采集模式在24 pg/mL浓度下所得的叠加提取质谱图。

碎片离子

Target Enhancement提高
目标离子的占空比

所选母离子

图2. SYNAPT G2-S的示意图，展示了与Tof-MRM Target Enhancement相关的区域。

丁螺环酮（24 pg/mL） 维拉帕米（24 pg/mL）

阿普唑仑（24 pg/mL） 氯吡格雷（24 pg/mL）
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图4. 24 pg/mL（左）和100 pg/mL（右）浓度下的峰面积图，使用MS、MSE和Tof-MRM模式采集数据。

图5. 丁螺环酮在400 pg/mL浓度下的质谱图。MS全扫描（上图）和Tof-MRM扫描（下图）。

24 pg/mL浓度下的峰面积比较结果 100 pg/mL浓度下的峰面积比较结果
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检测限和线性动态范围的测定基于验证标准的生物分析方法。根据大于3的信噪比测定检测

限。使使用1/X加权进行标准曲线拟合。表1显示了使用三种数据采集模式分析四种化合物的结

果汇总。

结果表明，人血浆存在时，三种模式（尤其是Tof-MRM模式）均能提供出色的线性动态范围。

3.6至3.9 log单位的范围可用于常规定量研究。与MS和MSE相比，Tof-MRM在LOD和LOQ方面分别表现

出4–8和4–12的增强。对于四种化合物中的三种，SYNAPT G2-S仪器都获得了1.5 pg/mL（或7.5 fg）

的灵敏度，并且使用Tof-MRM模式采集的数据得到了10或更大的信噪比。图6显示了四种化合物

（包括血浆空白）在LOQ浓度和4倍LOQ浓度下的Tof-MRM提取质谱图。表2汇总了计算LOD、LOQ和

线性动态范围时使用的所有数据点的偏差百分比。

表1最后一列是每种数据采集模式下每次进样的数据文件大小。Tof-MRM文件大小约为20 MB，与

MS和MSE文件相比，减小了95%以上。这种文件大小的减小可加快数据处理，降低数据存储需

求，并且增强其在定量应用中的易用性。

表1. 每种数据采集模式下各个化合物的检测限、定量限、线性范围、线性动态范围和文件大小。对于那些已报告的最
高线性范围为100,000 pg/mL（本研究中制备的最高浓度）的化合物，其实际线性范围可能更宽。

化合物 采集类型
动态范围
［Log］
（pg/mL）

R2 LOD
LOQ

（pg/mL）
LOQ处的

S/N
数据文件
大小（MB）

阿普唑仑 Tof-MRM 6-50,000 [3.9] 0.992 6 6 6.7 18

MS 24-100,000 [3.6] 0.995 12 24 5.6 660

MSE 49-100,000 [3.3] 0.999 49 49 7.0 500

丁螺环酮 Tof-MRM <1.5-12,500 [3.9] 0.997 <1.5 1.5 10 18

MS 6-50,000 [3.9] 0.996 6 6 5.1 660

MSE 6-50,000 [3.9] 0.994 6 6 4.3 500

氯吡格雷 Tof-MRM 6-25,000 [3.6] 0.995 1.5 6 10 18

MS 12-100,000 [3.9] 0.995 12 12 8.8 660

MSE 24-100,000 [3.6] 0.997 12 24 13 500

维拉帕米 Tof-MRM <1.5-12,500 [3.9] 0.996 <1.5 1.5 11 18

MS 12-100,000 [3.9] 0.996 12 12 6.9 660

MSE 24-100,000 [3.6] 0.995 6 24 4.1 500
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1.5 pg/mL
 

6 pg/mL  

Buspirone 

6 pg/mL  

24 pg/mL  

Clopidogrel 

6 pg/mL   

24 pg/mL
  

Alprazolam 

1.5 pg/mL   

6 pg/mL  

Verapamil 

图6. 血浆空白在LOQ浓度和4倍LOQ浓度下的Tof-MRM叠加提取质谱图。

表2. 计算所得的所有化合物的偏差百分比和本研究中所用的浓度。

丁螺环酮 维拉帕米

阿普唑仑 氯吡格雷

编号
标准品
浓度

（pg/mL）

柱上
进样量
（fg）

阿普唑仑 偏差% 丁螺环酮 偏差% 氯吡格雷 偏差% 维拉帕米 偏差%

Tof-MRM MS MSE Tof-MRM MS MSE Tof-MRM MS MSE Tof-MRM MS MSE

1 1.53 7.7 6.6 -4.4

2 3.05 15 -14.9 -5.1

3 6.10 31 6.3 2.4 -1.1 8.3 5.6 0.5

4 12.2 61 -13.4 2 -3.7 -12.4 -4.1 2.1 7.7 0.5

5 24.4 122 3.6 8.2 0.4 8.2 -8 -8.9 -2.1 1.6 1.8 -5.7 -0.4

6 48.8 244 -6.2 -10.6 2.4 0.2 8.6 0.6 -4.5 -0.3 1.7 -2.9 11 6.2

7 97.7 488 -8.5 -9.2 -2.9 -1.5 0.6 -2.4 -7.7 -5.4 -3.3 -6.7 -2.6 -5

8 195 977 -8.2 -1.1 -2 -3 -5 -4.3 -6.9 -5.1 -11.1 -4.4 -1.3 -10.8

9 391 1953 -3.7 -5.7 -1 -0.3 0.3 1.4 -4.3 0.1 -4.6 -2.2 -2.2 -3.8

10 781 3906 -1.6 -4 -6 -0.3 -3 3.7 -1.4 -2.8 -1.7 -0.7 -1.7 -2.1

11 1563 7813 3.5 -0.4 -1 5.2 3.4 6 3.7 2.5 3.2 4.8 3 9.1

12 3125 15625 5.6 3 1.5 9.6 1.6 8.3 5 3.3 2.9 10.1 6.3 7.8

13 6250 31250 10.2 1.7 -0.9 6.3 2.7 8 11 3.4 7.2 9.2 4.8 8.1

14 12500 62500 10.6 1.5 0 -12.7 2.1 3.8 8.4 2.6 1.5 -7.5 3.4 3.5

15 25000 125000 12 5.7 1.2 -0.5 0 4 3.6 2.6 4 4

16 50000 250000 -10.3 1.1 0.3 -14.1 -13 -1.4 -1.2 -5.4 -4.6

17 100000 500000 9.9 8.3 -0.4 1.1 -14.1 -11.9
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结论

Tof平台2功能强大的数据采集模式、灵活性和出色的采集

速度为科学家们的研究提供极大帮助。基于该技术，我们

证实了在人血浆基质中，Tof-MRM数据采集模式可获得柱上

fg级别检测限， 并具有高的信噪比、宽的线性动态范围。

Tof MRM的定量分析功能让科学家们可以使用类似MRM的工

作流程进行生物定量分析。Tof-MRM功能大大加强了HRMS平

台在生物定量分析中的应用，大大拓展了HRMS平台的应

用。使其不仅可以进行常规的定性分析，更可实用Tof-MRM

可直接应用于低检测限的生物分析、目标代谢、稳定性和

PK/PD分析研究。

©2014 年沃特世公司。印制于中国。2014年9月 720005182ZH AG-PDF

沃特斯中国有限公司
沃特世科技（上海）有限公司

北京：010 - 5209 3866
上海：021 - 6156 2666
广州：020 - 2829 6555
成都：028 - 6578 4990
香港：852 - 2964 1800

免费售后服务热线：800 (400) 820 2676
www.waters.com

Waters，The Science of What’s Possible，SYNAPT，Xevo，HDMS，ACQUITY UPLC和MassLynx是沃特世公司的注册商标。

BEH Technology和TargetLynx是沃特世公司的商标。其它所有商标均归各自的拥有者所有。

http://www.waters.com/waters/library.htm?cid=511436&lid=134744421
http://www.waters.com/waters/library.htm?cid=511436&lid=134744421
url: http://www.waters.com/waters/library.htm?cid=511436&lid=134764745
url: http://www.waters.com/waters/library.htm?cid=511436&lid=134764745

