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红霉素（Eryt hromycin）是一种大环内酯类抗生素，是红霉素链霉菌

（Streptomyces erythreus）产生的大环内酯（macrolide）系的代表性抗菌

素。它主要对革兰氏阳性菌具有抗菌性。其结构式为：

本应用要求红霉素A峰与红霉素A烯醇醚峰的分离度大于14以及红霉素

A峰拖尾因子小于2。

沃特世解决方案

Alliance® HPLC系统

XSelect® CSH™ C18 XP 色谱柱

Empower® 3软件

TruView™ LCMS认证最大回收样品瓶
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图1. 使用Alliance 2695系统和XSelect CSH C18 XP（4.6×75 mm，2.5 μm）色谱柱进行内销红霉
素及其相关物质分析结果。

结果与讨论

使用Waters® Alliance 2695系统和XSelect CSH C18 XP（4.6×75 mm，2.5 μm）色

谱柱分析内销红霉素及其相关物质，分析时间仅为12分钟。红霉素A

峰与红霉素A烯醇醚峰的分离度为16，红霉素A峰拖尾因子为0.96，满

足中国药典要求，见图1。方法稳定性及重现性考察结果：连续5次进

样，保留时间RSD为 0.05%，峰面积RSD为0.3%，见图2。

E 名称
保留
时间

（分钟）

面积
（微伏*秒）

%面积
高度

（微伏）
分离度

USP
分离度

USP
拖尾

USP理论
塔板数

1 1.704 13627 0.82 2907 1.23 1.23 3204

2 2.005 5682 0.34 672 1.64 9.67 9.67 1129

3 2.293 2798 0.17 553 1.54 1.62 1.62 5457

4 红霉素A 3.515 1525117 91.43 80194 3.83 0.96 0.96 8091

5 4.267 8556 0.51 1436 2.26 1.18 1.18 12773

6 4.949 37328 2.24 5610 4.09 1.24 1.24 13545

7 5.664 5821 0.35 680 3.56 1.27 1.27 10708

8
红霉素
烯醇A

10.329 69081 4.14 4999 15.72 1.34 1.34 13195

实验条件

Alliance 2695 HPLC色谱条件

流动相： 47:53乙腈/水加50 mM

 磷酸氢二钾（pH 8.2）

分离模式： 等度洗脱

检测波长： 215 nm

色谱柱（L1）： XSelect CSH C18 XP 色谱柱，

 4.6×75 mm，2.5 μm

柱温： 35 ℃

洗针液： 100%乙腈

样品清洗液： 90:10水/乙腈

密封垫冲洗液： 10:90甲醇/水

流速： 0.8 mL/min

进样量： 10 μL
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图2. 使用Alliance 2695系统和XSelect CSH C18 XP（4.6×75 mm，2.5 μm）色谱柱进行内销红霉素及其相关物质分析的重现性结果。

样品名称 样品瓶 进样次数 峰序号 保留时间（min） 面积

1 VWD_CSH_10ul_ACN53_1ML 28 6 Peak5 3.516 1533495

2 VWD_CSH_10ul_ACN53_1ML 28 8 Peak5 3.515 1527025

3 VWD_CSH_10ul_ACN53_1ML 28 7 Peak5 3.515 1531444

4 VWD_CSH_10ul_ACN53_1ML 28 5 Peak5 3.514 1540550

5 VWD_CSH_10ul_ACN53_1ML 28 3 Peak5 3.512 1529841

6 VWD_CSH_10ul_ACN53_1ML 28 4 Peak5 3.512 1530209

Mean 3.514 1532094.1

Std. Dev. 0.002 4652.2

% RSD 0.05 0.3

Name：Peak5

结论

 ■ 使用X P 色谱柱改进耗时的中国药典内销红霉素分析方法，实现了更快的分析速度并减少了

溶剂的使用量。

 ■ XP 色谱柱比普通HPLC色谱柱效率提高2倍以上。

 ■ 节约样品量。

 ■ 每针分析方法中增加了色谱柱清洗程序，大大提高色谱柱使用寿命。


